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Angelcare AC301R

Angelcare®

low
batt range out

Parents unit

Vi ringraziamo per aver acquistato AngelCare (modello
AC301R) un ottimo prodotto di Foppapedretti.
Questo articolo, affidabile e di facile utilizzazione, veglia sul
vostro bambino e vi avverte se non rileva alcun suo movimen-
to per 20 secondi.

AngelCare è unico nel suo genere, esso si compone princi-
palmente di tre parti: Materassino con sensore di movi-
mento, Unità di trasmissione Bambino e Unità portatile
di ascolto Genitore. Il materassino con sensore di movimen-
to deve essere collocato sotto il materasso del bambino per
rilevare i suoi movimenti, perfino i più lievi movimenti respira-
tori. L’unità di trasmissione bambino trasmette i suoni e i movi-
menti del bambino all’unità di ascolto genitore, permettendo-
vi di stare tranquilli mentre il bambino dorme nel suo lettino.

Il prodotto consente l’utilizzo del solo monitoraggio del
suono, del solo movimento, oppure del suono e del movimen-
to del bambino, ed ha la possibilità di scelta di 3 frequenze per
poter assicurare una ricezione migliore. Il prodotto include
alcune opzioni di utilizzo:

Suono: permette di ascoltare esclusivamente i rumori del
bambino, non dovete far altro che selezionare Suono in modo
che l’opzione Movimento non venga messa in funzione.

Suono/Movimento con Tic: permette di ascoltare i rumo-
ri e di rilevare i movimenti del bambino, viene emesso un tic-
chettio per ogni movimento fatto dal bambino. Vi avvisa con
un segnale sonoro se non percepisce movimenti per più di 20
secondi.

Suono/Movimento:  permette di ascoltare i rumori e di rileva-
re i movimenti del bambino, non viene emesso nessun ticchettio
per ogni movimento fatto dal bambino. Vi avvisa con un segnale
sonoro se non percepisce movimenti per più di 20 secondi.

Movimento:  permette di rilevare i movimenti del bambi-
no, non viene emesso nessun ticchettio per ogni movimento
fatto dal bambino e non consente di ascoltare i rumori del
bambino. Vi avvisa con un segnale sonoro se non percepisce
movimenti per più di 20 secondi.



ATTENZIONE
Rischio di Shock elettrico
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Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nella
guida completa per l’uso del dispositivo di sorveglianza
Angelcare, che viene fornita con l’apparecchiatura, prima di
utilizzarla e osservate scrupolosamente i consigli di sicurezza.
Tenete questo libretto a portata di mano, preferibilmente nella
stanza del bebè, per una rapida consultazione.

Il dispositivo di sorveglianza dei suoni e dei movimenti del
bebè Angelcare non è un’apparecchiatura medica, né un’ap-
parecchiatura per prevenire la morte da culla nei neonati: SIDS
[Sudden Infant Death Syndrome].  La sorveglianza dei neo-
nati prematuri o a rischio deve avvenire sotto il controllo di un
medico o di un professionista sanitario.

Questo dispositivo di sorveglianza non deve sostituire la sor-
veglianza effettuata da un adulto responsabile. L’attività del
bambino deve essere controllata a intervalli regolari.
Conservate tutte le componenti fuori dalla portata dei bambi-
ni. Non collocate il trasmettitore, unità bambino, nel lettino o
troppo vicino ad esso, distanza non inferiore a 38 cm.

L’unità di ascolto genitore e l’unità di trasmissione bambino,
[tranne il materassino con sensore di movimento], devono esse-
re collocate in modo da ricevere una ventilazione adeguata.

Non collocate nessun componente del sistema di sorveglianza in
modo che possa cadere su una superficie dura [per evitare rotture].

Questo dispositivo di sorveglianza utilizza le onde pubbliche
per trasmettere il suo segnale. È dunque possibile che l’unità di
ascolto genitore del vostro dispositivo capti i rumori di altri
Sorveglianti attivi nelle vicinanze e che i rumori del vostro tra-
smettitore siano captati dal ricevente di un’abitazione vicina che
utilizza un dispositivo simile. Per ridurre al minimo  le interferen-
ze, il dispositivo che trasmette con frequenza di 2,4 Ghz, ha due
livelli di sicurezza. Uno per il canale audio e uno per il canale
dati, movimenti e allarmi. Questi livelli decodificano i segnali
inviati tra le due unità per evitare di ricevere informazioni erra-
te, inviate da unità non riconosciute e migliorano e proteggono

l’amplificatore audio dell’unità genitore da inneschi fasulli di
accensione provocati da segnali non voluti o da interferenze.
L’unità genitore ha la funzione di attivazione vocale quindi, se
non riceve nessun segnale audio trasmesso dall’unità bambino,
si spegne e si riattiva al primo segnale audio ricevuto.

Codice digitale

Se con il Vostro Angelcare AC301R riscontrate delle interfe-
renze o captate segnali inviati da un’unità Angelcare AC301R
di un Vostro vicino, potete richiedere un modello con un siste-
ma di codificazione  differente. Il codice digitale è riportato sulla
scatola imballo e all’interno del vano batterie. Assicuratevi dun-
que che il vostro Angelcare AC301R non abbia lo stesso codi-
ce di quello acquistato dal vostro vicino.

Per ridurre il rischio di folgorazione, non aprite il coperchio
sul retro dell’una o dell’altra unità se non per sostituire la pila,
e in questo caso assicuratevi sempre che l’unità non sia colle-
gata alla presa elettrica.

Non toccate mai l’estremità del cavo del trasformatore
quando questo è collegato a una presa elettrica.

Non esponete l’apparecchio all’acqua o all’umidità.

Nessun pezzo può essere riparato personalmente. Riferite
tutti i vostri quesiti al vostro rivenditore di fiducia.

Non mettete mai l’unità di trasmissione bambino nel lettino
o nel box del bambino.

Assicuratevi che l’unità e il filo del trasformatore siano fuori
della portata del vostro bambino o di altri bambini.
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Il funzionamento è soggetto  alle 
condizioni seguenti: questo dispositivo 
non può causare interferenze.

Il rischio di un’eventuale interferenza è ridotto al 
minimo.

Il raggio di azione del prodotto è di circa 120 m, 
questo per consentire di raggiungere 
tempestivamente la stanza del  bambino in caso 
di allarme, tenendo presente che barriere 
metalliche e oggetti presenti in casa (televisioni, 
radio, ecc.) potrebbero impedirne la corretta 
trasmissione e quindi ridurne il raggio d’azione 
stesso. È pertanto necessario, prima di rendere 
operativo Angelcare, assicurarsi che la ricezione 
risulti ottima, sia all’interno, sia all’esterno della 
vostra casa. Per verificare ciò, chiedete a 
qualcuno di parlare vicino all’unità bambino.

Il materassino con sensore di movimento può avvertire il movi-
mento di diverse fonti di vibrazioni tanto all’interno che all’ester-
no della camera del bambino. I ventilatori, le lavatrici, i treni, gli
aerei e la musica ad alto volume sono esempi di vibrazioni che il
dispositivo di sorveglianza può rilevare. Prima di utilizzarlo, assicu-
ratevi che tutte le fonti di vibrazioni siano state eliminate.

Dal momento che il dispositivo di sorveglianza è estremamen-
te sensibile, è importante che sappiate che può segnalare i movi-
menti che fate quando vi trovate vicino al vostro bambino.

Non posizionare l’unità genitori in prossimità di apparecchi
senza filo a forni a microonde. Questo può interrompere o
interferire con la trasmissione del segnale tra le unità. 

Le vibrazioni continue del pavimento possono ritardare o
impedire il suono dell’allarme. È opportuno collocare il lettino
sopra un tappeto spesso, in un angolo della stanza o presso un
muro portante. Anche una forte corrente d’aria [prodotta ad
esempio da un ventilatore] può ritardare o impedire all’allarme
di suonare. Assicuratevi quindi che il lettino non sia in corren-
te d’aria. È anche opportuno collocare i materassini con senso-
re di movimento su un piano rigido sotto il materasso.

Verificate che il dispositivo di sorveglianza funzioni
correttamente prima di utilizzarlo. Eseguite inoltre delle
verifiche periodiche per assicurarvi che le vibrazioni normali
dell’abitazione non impediscano all’allarme di suonare.

All’accensione delle due unità un simbolo “--” compare sul
display dell’unità bambino, per un tempo di circa 20 sec.
Durante questo periodo l’unità bambino trasmette i dati
all’unità genitori, quando sul display compare la temperatura il
dispositivo è pronto per l’utilizzo.
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Leggete le istruzioni: Assicuratevi di leggere attentamen-
te tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

Conservate le istruzioni: Conservate questa guida a titolo
di riferimento.

Tenete conto delle avvertenze: Tutte le avvertenze pre-
senti sul dispositivo e contenute nelle istruzioni per l’uso devo-
no essere rispettate.

Seguite le istruzioni: Seguite tutte le raccomandazioni per
l’uso.

Fili elettrici: Sistemare tutti i fili elettrici in modo che nessu-
no possa camminarci sopra, che non s’incastrino e che non
siano mai alla portata del bambino.

Acqua e umidità: Non utilizzate il dispositivo vicino a fonti
d’acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, a un lavan-
dino, a un lavabo, a una piscina o in un ambiente esterno
umido.

Ventilazione: Le unità per il bambino e per il genitore devo-
no essere collocate in modo che la loro ubicazione o la loro
posizione non ostacolino la ventilazione. Non collocateli mai
sopra un letto, un divano, un tappeto o su qualsiasi altra super-
ficie che potrebbe bloccare la ventilazione.

Calore: Conservate il dispositivo lontano dalle fonti di calo-
re quali radiatori, stufe o altri dispositivi che generano calore.

Alimentazione: Utilizzate esclusivamente i trasformatori
forniti insieme al dispositivo e collegateli nelle prese di corren-
te adeguate. L’uso di qualsiasi altro trasformatore di corrente
potrebbe compromettere la sicurezza dell’apparecchio e annul-
larne la garanzia.

Protezione del cavo di alimentazione: Posizionate sem-
pre il cavo di alimentazione in modo che non sia possibile cal-

pestarlo o che non sia bloccato da o contro altri oggetti o
mobili, soprattutto alle due estremità, in corrispondenza del-
l’unità o della presa elettrica.

Manutenzione: Usate un panno asciutto di cotone per
togliere la polvere. Scollegate le unità prima di pulirle. Non
immergetele in acqua. Non vaporizzatele mai con prodotti
detergenti o solventi; utilizzate solo uno straccio morbido e
asciutto. Un panno umido imbevuto di antisettico o di una
soluzione di acqua saponata può essere utilizzato per pulire i
materassini con sensore di movimento.

Non utilizzazione: Se il dispositivo non è utilizzato per un
tempo prolungato, scollegatelo e togliete le batterie.

Infiltrazioni: Assicuratevi che nessun oggetto cada su una
delle unità e che nessun liquido s’infiltri in una delle unità o nei
materassini con sensore di movimento. 

Danneggiamento: Affidate il dispositivo al personale qua-
lificato ogni volta che:

A il cavo d’alimentazione o la spina sono danneggiati;

B un oggetto o un liquido sono caduti sul dispositivo;

C il dispositivo non sembra funzionare correttamente; 

D il dispositivo è caduto o un’unità o i materassini con sen-
sore di movimento sono danneggiati.

Qualsiasi modifica apportata a questo apparecchio,
senza l’espressa autorizzazione da parte dell’autorità
competente, potrebbe comportare l’annullamento del
diritto di usare il suddetto apparecchio.



Verifica del dispositivo di sorveglianza

13

Nota: Controllate il vostro Monitor AngelCare® PRIMA
di utilizzarlo per la prima volta e periodicamente per assi-
curarvi che funzioni correttamente.

1 Per verificare il suono, posizionate l’interruttore delle funzio-
ni, dell’unità del bambino, sulla posizione “Suono” e selezio-
nate per entrambe le unità il canale A. Chiedete a qualcuno di
parlare vicino al microfono dell’unità bambino oppure usate
una radio come fonte sonora. Assicuratevi che l’unità dei geni-
tori ricevi il suono, il raggio di azione teorico è di 120 m, que-
sta distanza è ridotta dalle barriere metalliche o dagli oggetti
presenti in casa: è quindi necessario verificare il funzionamen-
to dell’unità di ascolto genitore sia all’interno sia all’esterno
della vostra casa per assicurarsi che la ricezione sia buona. Se
l’unità dei genitori non riceve nessun suono, consultate la
sezione Problemi e Soluzioni. Assicuratevi che le due
unità siano sempre sullo stesso canale [A,B o C]. Se la
ricezione non è chiara, cambiate il canale.

2 Per verificare se il vostro Monitor AngelCare® rileva i movi-
menti, senza collocare il bambino nel lettino, posizionare l’in-
terrutore delle funzioni sulla posizione “Movimento”. Toccate
il materasso con la mano. La spia verde continuerà a lampeg-
giare con ciascuno dei vostri movimenti. Togliete la mano dal
materassino. Dato l’assenza dei movimenti, passati 15 secondi
circa, un forte tic di pre-allarme sarà emesso. Circa 5 secondi
più tardi l’allarme suonerà e la spia d’allarme [spia rossa] lam-
peggerà continuamente. Se l’allarme non suona, assicuratevi
che tutti i cavi siano correttamente collegati [vedere la sezione
Installazione del dispositivo di sorveglianza], e solo succe-
sivamente che la sensibilità sia regolata corretamente [vedere la
sezione Regolazione della Senisibilità del dispositivo].

3 Per disattivare l'allarme posizionate e forzate leggermente,
con la mano, sul materasso [o  posizionate il vostro bambino nel
lettino]. La spia rossa continuerà a lampeggiare per circa un
minuto e poi si fermerà. Potrete anche fermare l’allarme posizio-
nando l’interruttore di avvio sulla posizione 0 [spento]. La veri-
fica del materassino con sensore di movimento è così terminata.

4 Verificate il corretto funzionamento anche per le funzioni
Suono/Movimento/Tic e Suono/Movimento.

5 Verificate il corretto funzionamento selezionando per
entrambe le unità anche i canali B e C.

Nota importante:

Le vibrazioni continue del pavimento possono ritardare o
impedire il suono dell’allarme. E’ opportuno collocare il lettino
sopra un tappeto spesso, in un angolo della stanza o presso un
muro portante. Anche una forte corrente d’aria [prodotta ad
esempio da un ventilatore] può ritardare o impedire all’arme di
suonare. Assicuratevi quindi che il lettino non sia in corrente
d’aria. Può essere necessario ridurre il livello di sensibilità [vede-
re la sezione Regolazione della Senisibilità del dispositivo].

6 Controllate il funzionamento delle pile usando le due unità
senza trasformatori. La spia verde di ogni unità deve accender-
si, ripetere periodicamente questa operazione per verifi-
care lo stato di carica delle batterie.

Unità dei genitori: Quando la spia arancione di pila scari-
ca si accende, ricaricate l’unità, altrimenti la spia diventerà
rossa e l’unità smetterà di funzionare. 

Unità del bambino: Quando la spia arancione di pila scari-
ca si accende accompagnata da un segnale acustico [un tic-
chettio rapido], sostituite le pile immediatamente, altrimenti la
spia diventerà rossa e l’unità smetterà di funzionare.

Note importanti: verificate che il dispositivo di sorveglian-
za funzioni correttamente prima di utilizzarlo. In seguito, ese-
guite delle verifiche periodiche per assicurarvi che le vibrazioni
normali dell’abitazioni non impediscano all’allarme di suonare.
Se l’apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolunga-
to, togliete le batterie per evitare che un’eventuale perdita
possa causare dei danni.
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Soltanto suono

1 Posizionate l’interruttore delle funzioni dell’unità di trasmis-
sione bambino sulla posizione "Suono".

2 Selezionate su entrambi le unità la frequenza A, B o C.

3 Regolate il volume dell’unità ascolto genitore al livello desiderato

4 Verificate quale delle tre frequenze ha la migliore ricezione.
Chiedete ad un’altra persona di parlare vicino all’unità bambino o
sistemare una fonte di suono [una radio o il ticchettio di un oro-
logio per esempio] nella vicinanza e verificate il raggio dell’appa-
recchio sia all’interno sia all’esterno della vostra casa. Assicuratevi
che l’unità di trasmissione bambino e l’unità di ascolto genitore
siano sulla stessa frequenza. Se vi sono delle interferenze sulle tre
frequenze [vedere la sezione Problemi e soluzioni].

Movimento, suono & movimento.

1 Una volta sicuri che il dispositivo di sorveglianza funzioni cor-
rettamente [vedi punto precedente] collocate il vostro bam-
bino nel lettino, direttamente sopra il materassino con sensore
di movimento.

2 Posizionate l’interruttore delle funzioni dell’unità di trasmissio-
ne bambino sulla posizione Suono/Movimento. L’indicatore di
funzionamento, così come l’indicatore di allarme e di movimento
sull’unità di trasmissione bambino si accenderanno per circa un
secondo ciascuno. L’indicatore di movimento comincerà quindi a
lampeggiare quando rileverà i movimenti del vostro bambino.

3 Regolate il volume della vostra unità di ascolto genitore facen-
do scorrere l’interruttore di volume nella posizione desiderata.

4 Selezionate, a vostra scelta, una delle seguenti funzioni:

Movimento: permette di rilevare i movimenti del bambino
senza trasmettere i suoni all’unità dei genitori.

Suono/Movimento/Tic: permette di ascoltare i suoni,
vederne l’intensità tramite i led luminosi sull’unità dei genitori
e sentire un tic ad ogni movimento del vostro bambino.

Suono/Movimento: permette di ascoltare i suoni, vederne
l’intensità tramite i led luminosi sull’unità dei genitori, senza
emissione di tic ad ogni movimento del bambino.

In caso di gemelli dovete utilizzare due monitor di ascolto
Angelcare AC301-R. Selezionate la funzione Movimento su
una unità bambino e sull’altra unità selezionate la funzione
Suono/Movimento o Suono/Movimento/Tic. Selezionare le
unità genitori sullo stesso canale delle rispettive unità bambino.
Verificare che il canale [A, B o C] selezionato tra le unità, con
lo stesso codice digitale, sia lo stesso [ved. pag. 5]. Potete uti-
lizzare anche una sola unità genitore, ma in questo caso oltre
ad assicurarsi che sia selezionato lo stesso canale sulle le unità,
dovete assicurarvi che tutte le unità abbiano lo stesso codice
digitale. In caso contrario richiedete un Angelcare AC301-R
con codice digitale identico ad uno di quello da voi acquistato,
oppure dovete utilizzare separatamente i monitor Angelcare.
Non utilizzare MAI il monitor Angelcare AC301-R se i gemel-
li sono collocati in un unico lettino.

Attivazione tramite la voce: l'unità del bambino si attiverà
e trasmetterà all'unità dei genitori esclusivamente quando rivela
dei suoni. Questo permette all'unità dei genitori di ricevere esclu-
sivamente i suoni trasmessi dall’unità del bambino.

Allarme: se i movimenti o i movimenti respiratori non ven-
gono rilevati correttamente, la spia rossa lampeggia contempo-
raneamente a quella verde. Le due spie, rossa e verde, posso-
no lampeggiare contemporaneamente se il vostro bambino è
immerso in un sonno molto profondo, oppure si è allontanato
dal punto in cui è posizionato il materassino con sensore di
movimento. Il lampeggiamento costante delle due spie rossa e
verde, quando il bambino si è appena addormentato indica che
il dispositivo ha difficoltà a captare i movimenti del bambino. In
questo caso consultare la sezione [Regolazione della sensibi-
lità del dispositivo di sorveglianza].



Utilizzazione del dispositivo di sorveglianza

15

In range [segnale di ricezione]: questo prodotto è dotato
di un indicatore per il superamento della portata, uscita dal
campo di ricezione. 

Dalla fabbrica il prodotto è distribuito con la funzione per il
superamento della portata [in range] disattivata.

Per attivare  la funzione [in range] premere e mantenere
premuto per circa due/tre secondi il pulsante di accensione/spe-
gnimento luce notturna, antenna circolare, posto sull’unità
bambino. L’antenna circolare farà una sequenza di lampeggi, in
questo modo la funzione [in range] è attivata ed il led arancio
[in range] posto sul fronte dell’unità genitori lampeggia per
indicare che le due unità sono nel campo di ricezione. Quando
uscite dal campo di ricezione, mancanza di comunicazione tra
le due unità, il led arancio [in range] rimane acceso in modo
permanente. 

Per disattivare la funzione [in range] premere nuovamente il
pulsante di accensione/spegnimento luce notturna e mante-
nendolo premuto per circa due/tre secondi l’antenna circolare
farà una sequenza di lampeggi ed il led arancio  [in range],
posto sul fronte dell’unità genitori, sarà spento, in questo
modo avete disattivato la funzione.

Se avete attivato la funzione [in range], quando le due
unità, genitore e bambino, si trovano ad una distanza superio-
re ai 120 metri, questa distanza può diminuire a causa delle
barriere metalliche ed oggetti presenti in casa, [televisioni,
radio, ecc.], la spia arancio [in range] , presente sull’unità geni-
tore, rimane accesa, in questo caso, siete usciti dal campo di
ricezione, mancanza di trasmissione tra le unità, cioè le due
unità sono troppo distanti, dovete procedere in direzione del-
l’unità bambino per riprendere il segnale.

Note importanti

Premendo il pulsante luce notturna e mantenendolo premu-
to per 2/3 secondi, una volta si attiva la funzione [in range],
accensione e lampeggio del led arancio posto sull’unità genito-
re e una volta si disattiva questa funzione, in questo caso il led
arancio è  spento.

L’attivazione o meno della funzione di superamento portata
[in range]  non ha alcun effetto sul funzionamento di monito-
raggio del bambino da parte del prodotto Angelcare.

Per evitare di far scattare inutilmente l’allarme, prendete l’abi-
tudine di rimettere l’interruttore sulla posizione O [spento] o sulla
posizione Suono prima di alzare il vostro bambino dal suo letti-
no. Un Tick risuonerà 15 secondi dopo che il bambino è stato
sollevato dal lettino per ricordarvi di spegnere l’unità di trasmis-
sione bambino. Cinque secondi più tardi suonerà l’allarme.



Angelcare AC301RRegolazione della sensibilità del dispositivo

16

Sensor
pad 7.5V

Sensibilità

Movimento
Suono / Movimento / Tic
Suono / Movimento
Suono

Model#AC301R

Sensor
pad 7.5V

Sensibilità

Sensor
pad 7.5V

Sensibilità

La regolazione della sensibilità è stata impostata in fabbrica per
facilitare la sorveglianza del movimento nella maggior parte dei
casi. Pertanto in determinati casi, la sorveglianza del movimento
può non essere ottimale. Per esempio, se cercate di sorvegliare il
movimento di un neonato coricato su di un materasso molto spes-
so e pesante, può essere necessario aumentare la sensibilità del
dispositivo di sorveglianza per garantire una migliore segnalazione
dei movimenti del bambino, successivamente con la crescita del
bambino dovete diminuire nuovamente la sensibilità. Variare il valo-
re della sensibilità solo se si verificano dei falsi allarmi e se avete già
seguito i consigli contenuti nella sezione Problemi e soluzioni.
Prendete nota del valore di sensibilità pre-impostato, nel caso in cui
desiderate reimpostarlo. Casi estremi che si possono verificare:

A dopo aver collocato il bambino nel lettino, il led verde “tic” indi-
catore di movimenti presente sull’unità bambino non lampeggia ad
ogni movimento fatto dal bambino, ma al contrario lampeggia il led
rosso “allarme” con l’inserimento di un falso allarme, allora dovete
aumentare il valore della sensibilità, prima, però dovete aver seguito
tutti i consigli contenuti nella sezione Problemi e soluzioni. 

B anche se togliete il bambino dal lettino, il led verde “tic” indicatore
di movimenti presente sull’unità bambino lampeggia rilevando dei falsi
movimenti, quindi non si ha l’inserimento dell’allarme. In questo caso
dovete diminuire il valore della sensibilità, prima, però dovete aver
seguito tutti i consigli contenuti nella sezione Problemi e soluzioni.

In entrambi i casi, A e B per variare, se necessario, il valore della
sensibilità procedete come di seguito: per regolare la sensibilità, col-
locate il vostro bambino nel lettino sul materasso e aspettate che si
addormenti, questo consentirà una regolazione più precisa.
Ruotare il variatore della sensibilità, posto sul retro dell’unità bam-
bino, nella posizione 5 e successivamente ruotare in senso antiora-
rio abbassando il valore della sensibilità fino a quando la spia rossa
“allarme” posta sulla parte anteriore dell’unità bambino, lampeg-
gia. Aumentare leggermente il valore della sensibilità finché la spia
verde “tic” inizia a lampeggiare a questo punto aumentate di
mezzo punto il valore di regolazione ottenuto, cioè se la spia verde
lampeggia al valore 3, posizionare il variatore sul valore 3,5.

Nota: durante la regolazione, il secondo lampeggio del led
rosso “allarme” provoca l’inserimento dell’allarme, in questo
caso aumentate leggermente il valore della sensibilità finché la
spia verde “tic” inizia a lampeggiare a questo punto l’allarme si
disattiva, mentre il led rosso lampeggia ancora per circa un
minuto poi si spegne, aumentate un mezzo punto al valore di
regolazione ottenuto.
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Possibile causa

Avete tolto il vostro bambino dal letto, 
ma vi siete dimenticati di rimettere 
l'interrutore delle funzioni sulla posizione 
O (spento).

Il cavo di rilevamento del materassino con 
sensore di movimento non è ben inserito 
alla presa del materassino con sensore di 
movimento.

Il vostro bambino si è spostato e non è 
direttamente sopra il materassino con 
sensore di movimento.

Il materassino con sensore di 
movimento non sono in contatto 
diretto con il materasso.

Il materassino sensore rileva dei 
movimenti causati da qualcuno che 
tocca il lettino.

L'apparecchio è posizionato nelle 
vicinanze di apparecchi motorizzati, 
correnti d'aria ecc..

Il livello di rilevamento è troppo elevato.

Vibrazioni.

L’unità genitore è troppo vicina all’unità 
bambino.

Il volume è troppo forte.

Falsi allarmi

L'allarme non suona o il 
materassino con sensore di 
movimento rileva dei movimenti, 
ma il bambino non è nel suo 
lettino

Feedback (rumori forti emessi 
dall'unità dei genitori)

 

Mettete l'unità di trasmissione bambino 
sulla funzione suono o sulla posizione 
O (spento).

Ricollegate il cavo di rilevamento 
spingendolo bene a fondo, nella presa 
dell'unità bambino.

Assicuratevi che il materassino con 
sensore di movimento sia collocato sotto 
il bambino nella posizione corretta.

Assicuratevi che non vi siano panni o altro a 
sollevare il materasso o a separarlo dal 
materassino con sensore di movimento. Se 
il materasso è posato sopra una rete, è 
necessario collocare un’asse rigida sotto il 
materassino con sensori di movimento.

Evitare di toccare il lettino quando il 
monitor è in funzione.

Sistemare il lettino vicino ad una parete 
di sostegno solido, lontano dalle 
vibrazioni parassite.

Consultare la sezione Regolazione 
della Sensibilità del dispositivo.

Isolate il lettino del bambino 
collocadolo sopra un tappeto spesso.

Allontanate l’unità genitore.

Abbassate il volume.

Problema Soluzione
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Possibile causa

Il materassino con sensore di 
movimento non è completamente a 
contatto con il materasso o la base del 
materasso non è sufficientemente 
rigido.

Il bambino dorme profondamente 
oppure si  è allontanato dal 
materassino con sensore di movimento.

L'unità genitore è fuori portata.

Batteria esaurita o mal inserita.

Trasformatori mal collegati.

Una delle unità non è accesa.

Le due unità non sono sullo stesso 
canale.

Le pile non sono inserite correttamente 
o sono scariche.

Il trasformatore non è collegato 
correttamente oppure la presa di 
corrente è fuori uso.

Il trasformatore non è collegato 
correttamente oppure la presa di 
corrente è fuori uso.

Le pile non sono inserite correttamente 
o sono scariche.

La spia rossa e quella verde 
lampeggiano allo stesso tempo
[senza un motivo apparente]

Nessuna trasmissione

La spia verde di funzinamento 
dell'unità genitore non si 
accende.

Il display che indica la 
temperatura sull'unità bambino 
non si illumina.

Assicuratevi che nessun articolo di 
biancheria da letto o coperte separino il 
materasso dal rilevatore dei movimenti 
e che il rilevatore s'appoggi su una 
superficie rigida.

Assicuratevi che il rilevatore dei movimenti 
sia sistemato al centro del lettino. 
Consultare la sezione Regolazione del 
livello di rilevamento.

Avvicinate l'unità genitori all'unità 
bambino.

Sostituire la batteria o verificare il 
corretto inserimento.

Verificare i collegamenti.

Verificare gli interruttori.

Assicuratevi che le due unità siano sullo 
stesso canale A, B o C.

Verificare il corretto inserimento delle 
pile ed il loro funzionamento o 
ricaricare le pile.

Verificare il collegamento con l'unità e 
che la presa di corrente funzioni.

Verificare il collegamento con l'unità e 
che la presa di corrente funzioni.

Verificare il corretto inserimento delle pile 
ed il loro funzionamento o sostituirle.

Problema Soluzione
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Possibile causa

L’unità genitore è fuori portata.

L’unità genitore e l’unità bambino sono 
collocati vicino ad una grande 
concentrazione metallica.

L’unità genitore o l’unità bambino non 
sono posizionate in verticale.

Batteria debole.

L'unità dei genitori è fuori portata [la 
spia  "in range" lampeggia fortemente 
con suono].

Le due unità non sono regolate sullo 
stesso canale A, B o C.

L'unità dei genitori si trova nelle 
vicinanze di apparecchi motorizzati, luci 
neon, di un televisore, ecc..

E' disattivata la funzione In Range.

Le due unità sono troppo distanti, siete 
usciti dalla zona di ricezione.

L'unità bambino è spenta o le unità 
non hanno lo stesso canale. [A, B o C].

Ricezione molto debole

Rumori 'parassiti'

In Range [ricezione segnale]
Il led arancio sull'unità genitore è 
spento.

In Range [ricezione segnale]
Il led arancio sull'unità genitore 
non lampeggia, ma rimane 
acceso in modo permanente.

Girate l’unità genitore o collocatela più 
vicino all’unità bambino.

Spostate l’unità genitore o l’unità 
bambino.

Assicuratevi che le due unità siano 
verticali.

Sostituire la batteria.

Ravvicinate le unità tra loro.

Assicuratevi che le due unità siano 
regolate sullo stesso canale A, B o C.

Allontanare l'unità dei genitori dalla 
fonte che crea interferenze.

Premere e mantenere premuto, per circa 
2 secondi, il pulsante di 
accensione/spegnimento luce notturna. 
Una sequenza di lampeggi della luce  
indica che la funzione è attivata, si 
accende il led arancio sull’unità genitore, 
e inizia a lampeggiare.

Avvicinare le due unità per riprendere il 
segnale.

Accendere l'unità bambino o 
selezionare lo stesso canale per 
entrambe le unità.

Problema Soluzione
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Garanzia

AC301R

AngelCare Ricaricabile
12 mesi di Garanzia

data d'acquisto ................................................................

acquistato da ...................................................................

...........................................................................................

In caso di guasto, inviare al negoziante, da cui è stato acquistato 

AngelCare, il prodotto unitamente a questo tagliando compilato e allo 

scontrino fiscale.

Foppa Pedretti S.p.A. Via Volta, 11 - 24064 Grumello d/Monte, Bergamo - Italy 

tel +39 035.830.497 fax +39 035.831.283 www.foppapedretti.it

Inserire correttamente le batterie, osservando il polo positivo
+ e negativo  - marcato sulla batteria. L’utilizzo scorretto può
provocare perdita o in casi estremi incendi e persino esplosioni.

Rimuovete le batterie scariche  dall’apparecchio e rimuovete
anche le batterie che non si utilizzano da parecchio tempo,
altrimenti possono causare guasti.

Non mettete le batterie a contatto col fuoco, ciò può provo-
care l’esplosione. Non gettate le batterie scariche nei rifiuti
domestici.

Non tentate mai di ricaricare le pile normali tramite applica-
zioni di batterie o altro mezzo. Tutto ciò può provocare incen-
dio e persino esplosione.

Ricordarsi che le pile utilizzate in alcuni prodotti, data la loro
misura, possono essere facilmente ingoiate dai bambini e quin-
di risultare pericolose.

Accertarsi che gli scompartimenti delle batterie siano chiusi
e quindi sicuri.

Chiedete consiglio al medico in caso di possibile od eventua-
le ingoio di pile.

AngelCare di Foppapedretti è coperto da una garanzia di
12 mesi dalla data dell’acquisto contro ogni difetto di materia-
le o lavorazione 

Importante: compilate subito il tagliando allegato.
Attaccate la vostra ricevuta al tagliando e tenete il tutto in un
posto sicuro. In caso di reclamo, non spedite a Foppa Pedretti
S.p.A. ma al negoziante da cui avete acquistato AngelCare.
Ricordate di custodire la ricevuta; potreste averne bisogno come
prova d’acquisto.

La ditta costruttrice esaminerà il dispositivo e, se risulterà
difettoso a causa dei materiali o di un’errata lavorazione, ripa-
rerà o sostituirà il dispositivo.

Se il  dispositivo coperto da garanzia è stato danneggiato a
causa di un cattivo uso, è stato modificato o riparato da una
persona non autorizzata o è stato danneggiato tramite batterie
difettose o scariche la garanzia non risulterà valida.

La garanzia è personale e non cedibile.creare un falso allar-
me, in questo caso modificate la sensitività.
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Applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in
quelli con sistema di raccolta differenziata.

Il marchio riportato sul prodotto o sulla documentazione
indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti
domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni
all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento
dei rifiuti, si invita l’utente a separare questo prodotto da altri
tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il
riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici
sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato
acquistato il prodotto o l’ufficio locale proposto per tutte le
informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio
per questo tipo di prodotto. Questo prodotto non deve essere
smaltito unitamente ad altri prodotti commerciali. In caso di
smaltimento abusivo dei rifiuti, sono previste sanzioni ammini-
strative pecuniarie, come previsto dal Decreto Legislativo in
vigore.
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